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rutinmetoder. Organisatören sammanställer och utvärderar resultaten i form av en 

rapport. 

 

Livsmedelsverkets kompetensprovningar ger: 

 Extern och oberoende utvärdering av laboratoriers analyskompetens. 

 Ökad kunskap om analysmetoder för olika typer av organismer. 

 Expertstöd. 

 Underlag för bedömning av ackreditering. 

 Extra material för uppföljning av resultat utan kostnad. 

 

För mer information, besök vår webbplats: www.slv.se/absint/index.aspx 
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BriS    Brilliance Salmonella-agar 
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Allmän information om utvärdering av resultaten 

 

Statistisk utvärdering av resultaten 

Värden som ligger utanför en strikt normalfördelning identifieras som extremvärden 

(Grubbs' test med modifiering av Kelly (1). I en del gränsfall görs subjektiva justeringar 

för att sätta rätt gräns utifrån den kunskap som finns om innehållet i blandningarna. 

Falska svar och extremvärden inkluderas inte i beräkningarna av medelvärden och 

standardavvikelser. Resultat som har rapporterats “> värde” kan inte utvärderas. 

Resultat som rapporterats “< värde” betraktas som noll (negativt utfall). Alla 

rapporterade resultat finns i bilaga 1. 

 

Enligt EN ISO/IEC 17043, som Livsmedelsverkets kompetensprovningar är 

ackrediterade mot, är det obligatoriskt för deltagande laboratorier att rapportera 

metodinformation för alla analyser som de rapporterar analyssvar för. Vid detta 

provtillfälle rapporterade 52-98 % av deltagarna vilka metoder och substrat som de 

använde i de olika analyserna. Metoduppgifterna kan vara svåra att tolka, eftersom 

många laboratorier t.ex. har uppgivit substrat, som skiljer från vad den refererade 

standarden anger. Jämförelser uppdelade efter metod- eller substratval presenteras i 

anknytning till analysresultaten.  

 

 

Förklaringar till tabeller och figurer 

Tabeller 

n antal laboratorier som utförde analysen 

m medelvärde av deltagarnas resultat i log10 cfu/ml (falska och extrema värden ingår inte) 

s standardavvikelse av deltagarnas resultat (falska och extrema värden ingår inte) 

F antal falskpositiva eller falsknegativa resultat 

< antal låga extremvärden 

> antal höga extremvärden 

 totalt resultat för analysen  

 värden som diskuteras I text 

 

Figurer 

Frekvensdiagram visar fördelningen av deltagarnas resultat för var blandning. 

Analysens medelvärde anges ovanför staplarna.  

 värden inom accepterat intervall (bilaga 1) 

 extremvärden 

 falsknegativa resultat 

 * värden utanför X-axelns intervall 
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Analysresultat av provtillfälle januari 2013 
 

Generellt utfall 

Provmaterial sändes ut till 180 laboratorier, varav 34 i Sverige, 126 i övriga Europa och 

20 laboratorier i övriga världen. Av de 175 laboratorier som rapporterade utvärderade 

svar hade 114 (65 %) minst ett analyssvar med anmärkning. Vid det senaste 

provtillfället med ungefär samma parametrar (Januari 2012) var andelen 38 %.  

Individuella resultat för varje analys visas i bilaga 1 och finns även på hemsidan efter 

inloggning www.slv.se/absint/index.aspx . 

Tabell 1: Mikroorganismer i varje blandning och % av avvikande resultat (F%: 

falskpositiv / falsknegativ, Ext: extremvärden). 

 Blandning A Blandning B Blandning C 

% deltagare med 

avvikande resultat 

     0  

     1  

     2  

     >2  
   

Organismer 

Staph. saprophyticus 

Hafnia alvei 

Listeria seeligeri 

Listeria ivanovii 

Salmonella Enteritidis 

Vibrio cholera  

Micrococcus sp. 

Aeromonas caviae 

Campylobacter lari 

Listeria monocytogenes 

Vibrio parahaemolyticus  

Micrococcus sp. 

Yersinia enterocolitica 

Campylobacter jejuni 

Salmonella Dublin 

Escherichia coli O157  

Analys Målorganism F% Ext Målorganism F% Ext Målorganism F% Ext 

Aeroba mikroorg. 

30 
o
C 

S. saprophyticus 

H. alvei 
0 4 

Micrococcus 

A. caviae 
0 3 Micrococcus 1 7 

Enterobacteriaceae H. alvei 1 3 (A. caviae) 28 0 Y. enterocolitica 40 16 

Termotol. 

campylo-

bacter 

Kvant.  

- 

1 - 

C. lari 

45 0 

C. jejuni 

10 0 

Kval. 2 - 17 - 7 - 

L. mono-

cytogenes 

Kvant.  
(L. ivanovii) 

(L. seeligeri) 

6 - 

L. monocytogenes 

0 5 

- 

0 - 

Kval. 11 - 1 - 3 - 

Salmonella  S. Enteritidis 0 - - 2 - S. Dublin 5 - 

E. coli O157 - 3 - - 3 - E. coli O157 3 - 

Patogena Vibrio spp V. cholera 11 - 
V. parahaemo-

lyticus  
33 - - 6 - 

Y. enterocolitica - 0 - - 0 - Y. enterocolitica 0 - 

-:saknar målorganism;    (mikroorganism):falskpositiv före konfirmering 

  

86% 

9% 

5% 0% 

67% 

27% 

6% 0% 

53% 41% 

5% 1% 

https://www2.slv.se/absint/index.aspx
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Aeroba mikroorganismer, 30 °C 
 

Blandning A 

De flesta kolonierna i analysen består av stammar av Staphylococcus saprophyticus och 

Hafnia alvei, som fanns i de högsta koncentrationerna i blandningen.  

Blandning B 

De flesta kolonierna i analysen består av stammar av Micrococcus sp. och Aeromonas 

caviae, som fanns i de högsta koncentrationerna i blandningen. 

Blandning C 

De flesta kolonierna i analysen består av en stam av Micrococcus sp. som fanns i den 

högsta koncentrationen i blandningen.  

 

Resultat från analys av aeroba mikroorganismer 

Substrat 
Blandning A Blandning B Blandning C 

n m s F < > n m s F < > n m s F < > 

Alla svar 150 4,98 0,25 0 2 4 151 4,67 0,27 0 2 3 151 4,46 0,14 1 4 6 

PCA 68 4,95 0,26 0 1 2 68 4,61 0,24 0 1 2 68 4,46 0,12 1 2 2 

Petrifilm™ 19 5,10 0,21 0 0 1 19 4,77 0,33 0 0 0 19 4,39 0,16 0 1 1 

MPCA 6 4,85 0,12 0 0 0 6 4,63 0,19 0 0 0 6 4,46 0,10 0 0 0 

 

A

 

A

 
B

 

B

 
C

 

C
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Det är inget tydligt samband mellan val av substrat och resultat. Spridningen av resultat 

är dock betydligt större för blandning A och B än för C. En anledning till detta kan vara 

att i de två första blandningarna räknades kolonier från två olika mikroorganismer 

medan endast från en  i blandning C, men man kan också spekulera om hur skillnader i 

koloniernas utseende och storlek påverkar avläsningen av plattorna.  

 

 

 

Enterobacteriaceae 
 

Blandning A 

Hafnia avei var målorganism för analysen och orsakade inga speciella problem. 

 

Blandning B 

Blandningen innehöll en stam av Aeromonas caviae, som bildade små röda kolonier på 

VRGG. Stammen var dock oxidaspositiv och kunde därmed skiljas från 

enterobacteriaceae. De 34 laboratorier som rapporterade falskpositiva resultat har 

misslyckat i konfirmeringssteget eller inte utfört något test. 

 

Blandning C 

Yersinia enterocolitica var huvudsaklig målorganism för analysen, men enstaka 

kolonier av Salmonella Dublin kunde även växa fram i låga spädningar och outspätt 

prov. Trots att halten av Yersinia enterocolitica var 3,50 log10 cfu/ml, rapporterade 40 % 

av laboratorierna falsknegativa resultat för analysen. Många rapporterade låga 

extremvärden, vilket tyder på att bara kolonier av S. Dublin har räknats. 

På Livsmedelsverket bildade Y. enterocolitica typiska men små kolonier på VRGG. Det 

var dock inga svårigheter att räkna kolonierna efter inkubering i 24 ± 2 timmar vid 

37°C. Storleken på kolonierna kan dock förklara den stora spridningen av resultaten 

liksom det höga antalet falsknegativa resultat om plattorna inkuberades under kortare 

tid.  

 

Resultat från analys av enterobacteriaceae 

Substrat 
Blandning A Blandning B Blandning C 

n m s F < > n m s F < > n m s F < > 

Alla svar 123 4,55 0,15 1 1 3 121 - - 34 - - 121 3,26 0,14 48 19 1 

VRGG 62 4,53 0,13 0 1 1 60 - - 11 - - 61 3,25 0,16 22 7 1 

Petrifilm™ 17 4,65 0,12 0 0 1 17 - - 7 - - 16 3,14 0,12 7 6 0 

Other 6 - - 0 0 0 6 - - 1 - - 6 - - 4 0 0 
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A

 

A

 

C 

 

C

 

 

De flesta laboratorierna använde VRGG eller Petrifilm
™

, vilket inte ledde till någon 

tydlig skillnad för blandning A. För analys av blandning C är dock användning av 

Petrifilm
™

 nästan uteslutande kopplad till falsknegativa resultat och låga extremvärden. 

Anledningen till denna korrelation är svår att bedöma, men troligen växer stammen av 

Y. enterocolitica i blandning C långsammare och bildar kolonier som är svårare att 

upptäcka på Petrifilm
™

 än på VRGG. 

 

 

 

Termotoleranta campylobacter 

 

Blandning A 

Blandningen innehöll inga termotoleranta campylobacter. 

 

Blandning B 

En stam av Campylobacter lari var målorganism i analysen. Koncentration var låg (1,4 

log10 cfu/ml). Det var första gången som C. lari fanns med vid kompetensprovning. På 

Livsmedelsverket växte stammen långsammare än andra stammar av campylobacter. 

Detta kan tillsammans med den låga koncentrationen förklara den stora spridningen av 

resultaten och att många falsknegativa resultat rapporterades.  

 

Blandning C 

Blandningen innehöll Campylobacter jejuni i koncentrationen 1,5 log10 cfu/ml. 

Analysen orsakade inga direkta problem, men spridningen av resultaten var stor. 
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Resultat från kvantitativ analys av termotoleranta campylobacter 

Metod 
Blandning A Blandning B Blandning C 

n m s F < > n m s F < > n m s F < > 

Alla svar 19 - - 1 - - 19 1,03 0,57 9 0 0 19 0,92 0,36 1 0 0 

ISO 5 - - 0 - - 5 0,90 0,53 2 0 0 5 0,98 0,15 0 0 0 

NMKL 5 - - 1 - - 5 0,85 0,49 2 0 0 5 0,75 0,53 0 0 0 

 

Resultat från kvalitativ analys av termotoleranta campylobacter 
Metod n   F   n   F   n   F   

Alla svar 39   1   39   7   39   2   

ISO 3   0   3   0   3   1   

NMKL 9   0   9   1   9   0   

 

B

 

B

 
C

 

C

 
 

Få laboratorier utförde analys av termotoleranta campylobacter. Det är därför svårt att 

dra slutsatser angående metod- och substratval. Både för blandning B och C erhöll 

Livsmedelsverket ett högre medelvärde än deltagarna: 1,36 jämfört med 1,03 respektive 

1,52 jämfört med 0,92.  

Substratets fuktighet kan påverka resultatet. Campylobacter är känsliga för uttorkning, 

därför är fuktiga plattor att föredra. Låt dock provet torka in på plattorna innan de 

inkuberas. Om plattorna är för fuktiga finns en tendens att kolonierna flyter ut och 

försvårar avläsningen. Dessutom bör spridningen på plattorna ske varsamt. Försök på 

Livsmedelsverket har visat att kraftig rackling ger färre kolonier än vid varsam 

spridning. Livsmedelsverket använder spiralspridare, vilket förhindrar variationen som 

manuell spridning kan orsaka samt kan förklara ett högre resultat. 
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Listeria monocytogenes 

 

Blandning A 

Stammar av Listeria seeligeri och Listeria ivanovii fanns i blandning A. På ALOA-

substrat och en del andra kromogena substrat bildar L. ivanovii kolonier som kan 

misstolkas som L. monocytogenes. På blodbaserade substrat (LMBA) och substrat som 

påvisar eskulinhydrolys (PALCAM och Oxford) bildar både L. seeligeri och L. ivanovii 

kolonier som liknar L. monocytogenes. Vid konfirmering kan stammarna dock särskiljas 

från L. monocytogenes. Både L. ivanovii och L. seeligeri fermenterar xylos medan L. 

monocytogenes inte fermenterar xylos. 

 

Blandning B 

Blandningen innehöll en stam av L. monocytogenes.  

 

Blandning C 

Blandningen innehöll ingen målorganism för denna analys. 

 

Resultat från kvantitativ analys av L. monocytogenes 

Metod 
Blandning A Blandning B Blandning C 

n m s F < > n m s F < > n m s F < > 

Alla svar 73 - - 4 - - 76 2,00 0,14 0 2 2 74 - - 0 - - 

ISO 17   1   18 2,03 0,11 0 1 0 17   0   

NMKL 12   2   13 1,98 0,12 0 1 1 12   0   

Rapid L.m 16   2   15 2,00 0,12 0 0 1 15   0   

 

Resultat från kvantitativ analys av L. monocytogenes 
Metod n   F   n   F   n   F   

Alla svar 108   11   109   0   109   2   

ISO 19   2   19   0   19   0   

NMKL 12   2   12   0   12   0   

Rapid L.m 14   2   14   0   14   0   

PCR 7   0   7   0   7   0   

 

B

 

B 

 
 

De flesta laboratorierna använde kromogena substrat för isolering. Ingen korrelation 

mellan metod/substrat och falska resultat kan fastställas. 
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Salmonella 

 

Blandning A 

Blandningen innehöll Salmonella Enteritidis.  

 

Blandning B 

Blandningen innehöll ingen Salmonella. På Livsmedelsverket växte enstaka atypiska 

kolonier på XLD-agar. 

 

Blandning C 

En stam av Salmonella Dublin var målorganism i en koncentration av 13 cfu/ml. På 

Livsmedelsverket bildade stammen efter anrikning i BPV och RVS typiska kolonier på 

XLD-plattor, men atypiska vita kolonier på det kromogena substratet BriS. Stammen är 

känslig för temperaturer över 42 °C och höga halter av MgCl2 i RVS (2). Enligt NMKL-

metoden ska halten inte överstiga 29 g/l. Dessa egenskaper kan förklara att 7 

laboratorier rapporterade falsknegativa resultat 

 

Resultat från kvalitativ analys av salmonella 

Metod 
Blandning A Blandning B Blandning C 

n   F   n   F   n   F   

Alla svar 141   0   142   3   141   7   

ISO 26   0   25   0   25   0   

NMKL 32   0   32   0   32   3   

VIDAS 16   0   16   0   16   1   

PCR 11   0   11   0   11   0   

 

De flesta laboratorierna använde XLD-agar tillsammans med en annan agar för 

isolering. Ingen korrelation mellan metod/substrat och falska resultat kan fastställas. 

 

 

Escherichia coli O157 

 

Blandning A  

Blandningen innehöll ingen E. coli O157, men en stam av Hafnia alvei som, liksom E. 

coli O157, inte fermenterar sorbitol och kan bilda beige kolonier på CT-SMAC och 

SMAC. H. alvei kan dock särskiljas från E. coli O157 vid konfirmering.  

 

Blandning B 

Blandningen innehöll ingen E. coli O157, men en stam av Aeromonas caviae som, 

liksom E. coli O157, inte fermenterar sorbitol. Fastän stammen bildar beige kolonier på 

CT-SMAC och SMAC vid direktutstryk från anrikningsbuljong kan den särskiljas från 

E. coli O157 vid konfirmering. På Livsmedelsverket växte, efter immunoseparation 

mellan anrikning och isolering, emellertid inga beige kolonier utan bara atypiska rosa 

kolonier på SMAC-agar.  

 

Blandning C 

Blandningen innehöll en stam av E. coli O157. Halten var hög, 16 cfu/ml. 
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Resultat från kvalitativ analys av E. coli O157 

Metod 
Blandning A Blandning B Blandning C 

n   F   n   F   n   F   

Alla svar 33   1   33   1   33   1   

ISO 5   0   5   0   5   0   

NMKL 5   0   5   1   5   0   

 

De flesta laboratorierna som rapporterade metodinformation använde CT-SMAC för 

isolering tillsammans med en annan agar. Ingen korrelation mellan metod/substrat och 

falska resultat kan fastställas. 

 

 

 

Patogena Vibrio spp. 

 

Blandning A 

Vibrio cholera var målorganism för analysen i en halt av 5,0 log10 cfu/ml. På 

Livsmedelsverket bildade stammen, efter anrikning i både APV 2 % och SPB typiska 

gula kolonier på TCBS.  

 

Blandning B 

En stam av Vibrio parahaemolyticus var målorganism för analysen. Trots att halten var 

hög, 4,3 log10 cfu/ml, rapporterade en tredjedel av de laboratorier som utförde analysen, 

falsknegativa resultat. På Livsmedelsverket bildade stammen, efter anrikning i APV 

2 % och SPB, typiska blå-gröna kolonier på TCBS. 

 

Blandning C 

Blandningen innehöll ingen målorganism för denna analys. 

 

Resultat från kvalitativ analys av patogena Vibrio spp. 

Metod 
Blandning A Blandning B Blandning C 

n   F   n   F   n   F   

Alla svar 18   2   18   6   18   1   

ISO 6   1   6   1   6   0   

NMKL 6   1   6   2   6   0   

 

De flesta laboratorierna använde enbart APV 2% för anrikning och TCBS-agar för 

isolering. Ingen korrelation mellan metod/substrat och falska resultat kan fastställas. 
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Yersinia enterocolitica 

 

Blandning A 

Blandningen innehöll ingen målorganism. 

 

Blandning B 

Blandningen innehöll ingen målorganism. 

 

Blandning C 

Blandningen innehåller en stam av Yersinia enterocolitica, som även var målorganism 

för analys av enterobacteriaceae. Koncentrationen var 3,5 log10 cfu/ml 

 

Resultat från kvalitativ analys av Y. enterocolitica. 

Metod 
Blandning A Blandning B Blandning C 

n   F   n   F   n   F   

Alla svar 15   0   15   0   15   0   

ISO 5   0   5   0   5   0   

NMKL 4   0   4   0   4   0   

 

De flesta laboratorierna använde PSB för anrikning och CIN-plattor för isolering.  
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Utfallet av enskilda laboratoriers analysresultat – bedömning 

 

För att göra det möjligt att jämföra resultat från olika analyser och provblandningar med 

varandra omräknas laboratoriernas resultat från samtliga analyser till standardvärden (z-

värden). För kvantitativa analyser blir standardvärdet positivt eller negativt beroende på 

om resultatet ligger över eller under laboratoriernas gemensamma medelvärde. För 

kvalitativa analyser, erhåller korrekta resultat z-värdet noll. Z-värden redovisas i bilaga 

2 och används med fördel vid laboratoriernas egen uppföljning av resultaten. 

En sammanfattande bild över varje enskilt laboratoriums resultat inklusive extremvärde 

ges av ett boxdiagram i figur 1, som baseras på z-värden i bilaga 2. Ju mindre 

variationsbredd diagrammet har från lägsta till högsta värde och ju mer centrerat kring 

standardvärdet noll boxen ligger, desto större likhet är det generellt mellan laboratoriets 

resultat och medelvärden av samtliga laboratoriers svar. 

Laboratorierna är inte grupperade eller rangordnade utifrån sina resultat. Varje enskilt 

laboratorium kan bedömas med antalet falska svar och extremvärden i tabellerna under 

boxdiagramen. Svaren med anmärkning är dessutom markerade i Bilaga 1, där alla 

laboratoriers samtliga inrapporterade svar redovisas, liksom lägsta respektive högsta 

accepterade värde för varje analys. 

Verksamhetsprotokollet (3) beskriver hur analysresultaten är bearbetade och ger 

kortfattade rekommendationer om hur resultaten kan följas upp. Extra prov för 

uppföljning av analyser med avvikande svar kan beställas utan kostnad via webbsidan 

till www.slv.se/pt_extra  

 

 

Boxdiagram och antal avvikande värden för varje laboratorium. 

- Diagrammen är baserade på laboratoriernas svar från samtliga analyser. Svaren är 

omräknade till standardvärden (z-värden) enligt formeln: z = (x m)/s, där x är enskilt 

laboratoriums resultat, m är medelvärde beräknat från deltagande laboratoriers 

svar och s är standardavvikelse beräknad från deltagande laboratoriers svar. 

- Korrekta negativa resultat för kvantitativa analyser och korrekta resultat för 

kvalitativa analyser har erhållit z-värdet noll.  

- Laboratoriets medianvärde markeras med horisontellt streck i boxen. 

- Boxens volym innesluter 25 % av svaren över medianvärdet och 25 % av svaren 

under medianvärdet. Resterande 50 % av svaren innesluts av de från boxen 

utskjutande strecken och ringarna. 

- Mycket avvikande värden markeras med en ring och beräknas enligt formeln: boxens 

minsta värde −1,5 × (boxens största värde − boxens minsta värde) eller boxens 

största värde + 1,5 × (boxens största värde − boxens minsta värde). Standardvärden 

högre än +4 respektive mindre än −4 har i figuren fått värdena +4 respektive −4. 

- Bakgrunden är uppdelad med linjer och i olika skuggade fält för att visa inom vilket 

intervall ett laboratoriums värden hamnade. 

  

http://www.slv.se/pt_extra
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Testmaterial och kvalitetskontroll 

 

Testmaterial 

Testmaterialet bestod av tre frystorkade mikroorganismblandningar, A-C, som 

tillverkades och frystorkades portionsvis (0,5 ml) i vialer enligt beskrivning av Peterz 

och Steneryd (4). Varje laboratorium erhöll en vial av varje blandning. Före 

provansättning skulle innehållet i en vial lösas upp i 254 ml steril spädningsvätska. 

Innehållet i provblandningarna framgår av tabell 2. 

 

Tabell 2. Mikroorganismer i respektive provblandning 

Blandning
1
 
 

Mikroorganism Stambeteckning 

A Staphylococcus saprophyticus SLV-013 

 Hafnia alvei SLV-015 

 Listeria seeligeri SLV-347 

 Listeria ivanovii SLV-348 

 Salmonella enteritidis SLV-436 

 
Vibrio cholera SLV-530 

B Micrococcus sp. SLV-055 

 Aeromonas caviae SLV-206 

 Campylobacter lari SLV-559 

 Listeria monocytogenes SLV-361 

 Vibrio parahaemolyticus SLV-529 

C Micrococcus sp. SLV-055 

 Yersinia enterocolitica SLV-408 

 Campylobacter jejuni SLV-540 

 Salmonella Dublin SLV-242 

 Escherichia coli O157 SLV-479 

1
 För koppling av slumpad provbeteckning till respektive provblandning hänvisas till bilaga 1. 
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Kvalitetskontroll av provblandningarna 

Homogena provblandningar och lika volym i varje vial är förutsättningar för att 

samtliga tillverkade frystorkade prov från en provblandning ska vara jämförbara. 

Kvalitetskontroll av provblandningarna utfördes i samband med tillverkningen enligt 

verksamhetens protokoll (3). Resultaten anges i tabell 3. Kravet på homogenitet för 

samtliga analyser är att standardavvikelsen för 10 analyserade prov inte får överstiga 

0,15 tiologaritmenheter och att differensen mellan högsta och lägsta värdet inte får 

överstiga 0,5 tiologaritmenheter. 
 

Tabell 3: Medelvärden av halter (m) och standardavvikelser (s) från kvalitetskontroll 

av 10 vialer per blandning; m och s anges i log10 cfu (colony forming units) per ml 

prov.  

Analys och method 
A B C 

m s m s m s 

Aeroba mikroorganismer 30 ˚C
  

          
NMKL-metod nr. 86

 5,17 0,04 4,89 0,10 4,48 0,05 

Enterobacteriaceae
  

          
NMKL-metod nr. 144

 4,36 0,05 – – 3,50 0,06 

Termotolerantacampylobacter, kvant.
 

          
NMKL-metod nr. 119

 – – 1,36 0,14 1,52 0,15 

Termotoleranta campylobacter, kval.
 

          
NMKL-metod nr. 119

 – – pos – pos – 

Listeria monocytogenes, kvant.  
          

NMKL-metod nr. 136  
– – 2,02 0,12 – – 

Listeria monocytogenes, kval.  
          

NMKL-metod nr. 136 
– – pos – – – 

Salmonella 
          

NMKL metod nr. 71 
1,22

*
 0,15

*
 – – 1,12

*
 0,04

*
 

Escherichia coli O157 
          

NMKL-metod nr. 164 
– – – – 1,22

**
 0,03

**
 

Yersinia enterocolitica 
          

NMKL-metod nr. 117 
– – – – 3,50 0,06 

Patogena Vibrio spp.
 

          
NMKL-metod nr. 156

 5,01
*
 0,08

*
 4,27

*
 0,19

*
 – – 

– Ingen målorganism 

* Värde baserat på resultat från analys av parallell blandning 

** Värdet är baserat på analys av termotoleranta koliforma bakterier och E. coli (NMKL metod nr. 125) 
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Lab nr. Lab 
nr.

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
1081 1 3 2 5,28 4,46 4,58 4,59 <1 4 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 1081
1254 1 2 3 4,76 4,38 4,38 4,27 <2 3,2 - - - <1 2 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 1254
1594 1 3 2 5,3 4,76 4,65 4,78 <2 3,26 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 1594
1970 1 3 2 5,21 4,8 4,54 4,79 <2 <2 <1 1,85 1 <1 2,03 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 1970
2035 2 3 1 - - - 4,6 <2 <2 <0.5 1,1 1,2 - - - Neg Pos Pos Neg Pos Neg - - - - - - - - - Neg Neg Pos 2035
2050 2 3 1 5,03 4,75 4,51 4,55 <2 3,34 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 2050
2058 2 1 3 - 4,3 4,45 - - - - - - - 1,95 0 - - - - Pos Neg - Pos Neg - - - - - - - - - 2058
2072 2 1 3 5,15 4,71 4,49 4,54 <1 3,11 <1 0,3 0,84 <1 2,25 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 2072
2151 2 1 3 - - - - - - - - - - - - Neg Pos Pos - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 2151
2324 1 2 3 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 2324
2386 1 3 2 5,35 4,48 4,48 - - - - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 2386
2402 3 2 1 5,51 4,64 4,53 4,54 <1 1,26 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 2402
2458 2 1 3 5,34 4,56 4,28 4,3 0 3,04 0 0 0,85 0 2,11 0 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos Pos Pos Neg Neg Neg Pos 2458
2553 3 1 2 4,61 4,74 4,38 4,5 <2 3,3 - - - 0 2,08 0 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos Pos Pos Neg Neg Neg Pos 2553
2637 3 2 1 5,04 4,48 4,49 4,68 <1 <1 - - - <1 2,11 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 2637
2670 3 2 1 4,82 4,4 <2.40 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Neg - - - Pos Neg Neg - - - 2670
2704 1 2 3 5,05 4,81 4,49 4,63 <2 <2 - - - <1 2 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 2704
2720 1 3 2 4,87 4,69 4,47 4,64 3,38 3,39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2720
2745 3 1 2 4,67 4,4 4,36 4,26 <2 3,45 - - - <0 1,83 <0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 2745
2764 3 1 2 4,72 4,61 4,58 4,41 2,04 1 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 2764
2842 1 2 3 5,04 4,79 4,26 - - - <1 <1 <1 <1 2,04 <1 Neg Neg Neg Neg Pos Pos Pos Neg Pos Neg Neg Neg Pos Pos Pos - - - 2842
2920 3 2 1 5,04 4,77 4,49 4,6 0 0 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 2920
3126 2 1 3 5,37 3,82 3,24 - - - - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Pos Pos - - - Pos Neg Neg - - - 3126
3159 3 2 1 4,95 4,79 4,61 4,4 <1 <1 - - - <1 2,06 <1 - - - Neg Pos Neg - - - - - - - - - - - - 3159
3305 1 3 2 4,96 4,52 4,54 4,66 <2 <2 - - - - 1,88 - Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 3305
3346 3 2 1 4,7 4,25 4,31 4,59 1,78 3,36 - - - <1 1,96 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - Neg Neg Pos 3346
3457 3 1 2 5,02 4,69 4,45 4,46 0 0 - - - 0 1,85 0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - Pos Pos Neg - - - 3457
3511 1 3 2 - - - 4,59 3,76 <1 - - - 2,54 1,96 <1 - - - Pos Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 3511
3533 1 3 2 5,18 4,4 4,6 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - Pos Neg Neg - - - 3533
3588 2 3 1 4,99 4,69 4,44 4,64 <2 2 - - - <1 1,7 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 3588
3626 3 2 1 4,9 4,8 4,4 4,5 <2 2,3 <1 1 1 <1 2 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 3626
3803 1 2 3 4,85 4,83 4,43 - - - <0 <0 0,9 <0 2,08 <0 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 3803
3825 3 1 2 5,09 4,41 4,42 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 3825
3829 1 3 2 - - - - - - 0 1,18 1,37 - - - Neg Pos Pos - - - - - - - - - - - - - - - 3829
3868 2 3 1 4,68 4,7 4,41 4,41 <2 3,15 0 0 1,04 0 2,08 0 Neg Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 3868
3923 1 3 2 4,78 4,41 4,48 4,34 0 2,11 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - Pos Pos Neg - - - 3923
3925 3 2 1 5,27 4,64 4,57 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 3925
4064 1 3 2 4,72 4,41 4,4 4,56 <1 3,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4064
4100 3 1 2 4,7 4,66 4,36 4,41 <2 3,32 <1 1,26 1,54 <1 1,99 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 4100
4153 2 1 3 4,98 4,59 4,52 4,71 <2 <2 - - - <1 2,09 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 4153
4171 3 1 2 4,75 4,78 4,64 4,63 4,08 <1 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 4171
4246 3 2 1 4,77 4,41 4,22 4,35 4,22 <2 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 4246
4288 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4288
4339 1 3 2 4,76 4,73 4,45 4,32 <2 3,15 - - - <1 2,06 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - Neg Neg Pos 4339
4352 1 2 3 6,08 5,2 5,18 5,41 3,89 1,7 - - - <1 2,94 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 4352
4353 2 1 3 5,11 4,91 4,61 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 4353

m 4,98 4,67 4,46 4,55 0 3,26 0 1,03 0,92 0 2,00 0 neg pos pos neg pos neg pos neg pos neg neg pos pos pos neg neg neg pos m
s 0,25 0,27 0,14 0,15 0 0,14 0 0,57 0,36 0 0,14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - s

Yersinia enterocoliticaProvnr. Aeroba mikroorganismer                  
30 °C Enterobacteriaceae Termotoleranta 

campylobacter Listeria monocytogenes Termotoleranta 
campylobacter Listeria monocytogenes Salmonella Escherichia coli O157           

(VT-neg) Patogena  Vibrio spp

Bilaga 1    Laboratoriernas analyssvar  -  januari 2013 
Alla värden är log10  cfu per ml uppspätt prov.   
Svar angivna som <"ett värde" har betraktats som noll. 
Svar angivna som >"ett värde" är inte medtagna i beräkningar.  
Streck i tabellen indikerar att analysen inte har utförts.  
Extremvärden, falskpositiva och falsknegativa svar är markerade och summerade i slutet av tabellen. 
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4400 3 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4400
4562 2 1 3 4,82 4,58 4,36 4,63 0 1,48 0 1,7 1,48 0 2,28 0 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos Pos Pos Neg Neg Neg Pos 4562
4586 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 4586
4633 2 1 3 4,71 4,57 4,45 4,52 <1 3,34 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 4633
4635 2 3 1 4,95 5,32 5,3 4,73 <2 <2 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 4635
4664 1 2 3 5,1 4,8 4,12 4,63 <2 2 - - - <1 2,2 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - Neg Pos Neg - - - 4664
4683 3 1 2 4,8 4,2 4,2 3,9 <1 3,5 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - Neg Neg Neg - - - 4683
4713 1 3 2 5,14 4,49 4,53 4,79 <1 3,32 - - - <1 2,08 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 4713
4817 3 2 1 4,8 4,6 4,3 - - - - - - <1 2 <1 Neg Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos Pos Pos Neg Neg Neg Pos 4817
4840 1 3 2 5,49 4,45 4,53 4,82 <1 3,15 - - - <1 0,7 <1 Neg Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 4840
4889 3 1 2 5,08 4,99 4,53 4,46 <1 1 - - - <1 1,85 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Neg - - - - - - - - - 4889
4955 1 3 2 5,18 4,82 4,58 4,79 <2 <2 - - - <0 2,1 <0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 4955
4980 3 2 1 5,06 4,83 4,28 4,65 <2 <2 - - - <1 2 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 4980
5018 1 2 3 4,91 4,95 4,56 4,47 <1 3,38 - - - <1 2,02 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - Neg Neg Pos 5018
5028 1 2 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Neg Neg Pos 5028
5100 2 3 1 2,75 2,45 2,46 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 5100
5188 2 1 3 - - - - - - 0,6 0,3 0,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5188
5197 3 1 2 5,4 4,7 4,5 4,6 3,4 3,4 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 5197
5200 2 3 1 5,34 4,51 4,54 - - - - - - <3 1,66 <3 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 5200
5204 2 1 3 5 4,9 4,3 4,6 4,3 3,2 <1 <1 1 <1 1,9 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 5204
5220 3 1 2 5,21 4,5 4,51 4,68 0 3,19 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 5220
5304 3 1 2 5,15 5,23 4,3 - - - - - - - - - - - - Neg Pos Pos Pos Neg Pos - - - - - - - - - 5304
5329 1 2 3 4,94 4,69 4,47 4,36 <1 <1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5329
5333 3 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 5333
5350 3 2 1 5,42 4,94 4,21 4,75 4,58 <2 - - - <1 2,08 <1 - - - Neg Pos Neg - - - - - - - - - - - - 5350
5352 1 2 3 5,08 4,7 4,6 5,73 <2 <2 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Neg - - - - - - - - - 5352
5447 3 2 1 - - - - - - - - - - - - Neg Pos Neg - - - - - - - - - - - - - - - 5447
5533 3 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 5533
5545 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 5545
5553 3 2 1 4,79 4,41 4,46 4,41 <1 - - - - <1 1,74 <1 Neg Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 5553
5615 3 1 2 5,28 5,18 4,08 4,54 <2 3 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 5615
5632 3 2 1 - - - - - - - - - <1 2,4 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg - - - - - - - - - - 5632
5701 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 5701
5774 3 2 1 - - - 4,58 <2 <2 <0 0,3 0,5 <1 2 <0 Neg Pos Pos Neg Pos Neg - - - Neg Neg Pos - - - - - - 5774
5801 1 3 2 4,6 4,46 4,43 4,25 2,6 3,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5801
5850 3 2 1 - - - - - - 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5850
5883 3 2 1 4,88 4,62 4,4 4,57 <2 3,22 - - - 0 1,95 0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 5883
5893 3 2 1 5,63 4,4 4,72 - - - - - - - - - - - - Pos Pos Neg Pos Neg Pos - - - Pos Neg Neg - - - 5893
5993 3 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 5993
6109 1 3 2 4,95 4,88 4,67 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 6109
6138 3 1 2 5,02 4,76 4,6 4,68 <2 3 - - - <1 1,7 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 6138
6175 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 6175
6224 3 2 1 5,4 4,9 4,6 4,9 3,8 <1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6224
6232 2 1 3 4,64 4,65 4,51 4,45 2,9 <1 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 6232
6253 2 3 1 4,72 4,34 4,5 4,52 <1 3,28 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 6253
6343 2 3 1 5,06 4,61 4,48 - - - - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 6343
6352 1 3 2 4,85 4,35 4,45 4,55 <2 <2 - - - - - - - - - - - - Pos Pos Pos - - - - - - - - - 6352
6368 3 2 1 5,04 4,79 4,32 4,6 <2 3,18 - - - <0 1,94 <0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - Pos Pos Neg - - - 6368
6380 2 3 1 5,03 4,59 4,36 - - - - - - 3,03 2,09 0 - - - Pos Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 6380
6443 2 3 1 4,58 4,59 4,6 4,4 <2 3,51 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 6443
6456 3 1 2 5,01 4,62 4,48 4,4 3,11 <1 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 6456
6527 2 1 3 - - - - - - - - - - - - Neg Pos Pos - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 6527
6594 3 2 1 4,78 4,94 4,54 4,43 2 2,6 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 6594
6658 2 3 1 4,76 4,26 4,43 4,35 <1 3,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6658
6707 3 2 1 5,18 4,9 4,78 4,6 <2 - - - - <2 1,9 <2 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 6707
6762 1 3 2 4,97 4,64 4,18 4,67 4,36 3,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6762

m 4,98 4,67 4,46 4,55 0 3,26 0 1,03 0,92 0 2,00 0 neg pos pos neg pos neg pos neg pos neg neg pos pos pos neg neg neg pos m
s 0,25 0,27 0,14 0,15 0 0,14 0 0,57 0,36 0 0,14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - s
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6860 2 3 1 4,83 4,65 4,42 4,61 3,39 3,43 <1 1,3 1 <1 2,12 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos Pos Pos Neg Neg Neg Pos 6860
6971 2 1 3 5,25 5,14 4,46 4,6 3,76 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6971
7024 3 2 1 4,71 4,57 4,5 4,55 3,51 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7024
7096 3 2 1 5,22 5,03 4,45 - - - - - - <1 1,78 <1 - - - Pos Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7096
7182 2 3 1 5,23 5,14 4,5 4,62 3,15 <1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7182
7191 3 2 1 1,99 1,98 2,04 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Neg - - - Pos Neg Neg - - - 7191
7207 2 1 3 5,39 5,33 4,8 4,42 <1 <1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7207
7232 2 3 1 5,01 4,64 4,61 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7232
7242 2 1 3 4,69 4,23 4,52 4,44 0 2,88 - - - - - - - - - Pos Pos Neg - - - - - - - - - - - - 7242
7248 2 3 1 4,66 4,76 4,21 4,48 <2 <2 0 0 0,3 0 2,01 0 Neg Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7248
7253 2 1 3 - - - - - - - - - <1 2,06 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7253
7282 1 2 3 5,66 5,57 4,45 4,29 - 3,17 - - - - - - - - - Pos Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7282
7302 2 3 1 - - - - - - - - - - - - Neg Pos Pos - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7302
7330 3 1 2 5,62 5,3 4,47 4,73 4,13 3,12 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7330
7334 3 1 2 4,93 4,42 4,32 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 7334
7449 3 1 2 4,78 4,47 4,44 4,35 <2 3,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7449
7543 3 1 2 5,36 4,07 4,1 - - - - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 7543
7564 3 2 1 4,83 5,18 4,38 4,46 <2 <2 0 0 0,6 2,99 2,08 0 Neg Pos Pos Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos Pos Pos Neg Neg Neg Pos 7564
7596 1 2 3 5,2 4,2 3,8 4,8 <2 3 - - - 0 2 0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7596
7627 3 1 2 4,6 4,6 4,95 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 7627
7631 3 2 1 4,66 4,59 4,37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7631
7688 1 3 2 4,87 4,51 4,43 4,67 <1 2,48 - - - <1 2,12 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - Neg Neg Pos 7688
7728 2 3 1 5,28 4,67 4,59 - - - - - - - - - Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7728
7793 3 2 1 5,99 5,86 5,02 4,67 - 3,29 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7793
7825 1 3 2 5,99 6,6 6,26 4,5 3,87 3,47 - - - <1 2,06 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7825
7876 2 1 3 4,9 4,5 4,6 4,6 <1 3,4 - - - <1 2,1 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7876
7882 3 2 1 4,87 4,54 4,49 - - - - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7882
7930 1 2 3 5,11 4,7 4,56 4,61 3 <1 - - - <1 1,9 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7930
7940 3 2 1 4,82 4,99 4,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7940
7962 2 3 1 4,94 4,56 4,38 4,74 <2 <2 - - - <1 2 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 7962
8066 2 3 1 - - - 4,35 2,18 <2 - - - <1 1,86 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Neg - - - - - - - - - 8066
8068 2 1 3 5 4,72 4,65 4,71 <2 <2 - - - 0 2,1 0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 8068
8165 2 3 1 - - - - - - <1 <1 0,7 - - - Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 8165
8247 2 3 1 4,94 4,46 4,48 4,65 <1 3,45 - - - <0 1,96 <0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 8247
8255 2 1 3 4,89 4,77 4,49 4,71 <2 3,2 - - - <1 2,08 0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 8255
8260 3 1 2 4,68 4,49 4,4 4,46 <1 3,34 - - - <1 1,08 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 8260
8313 2 3 1 4,66 4,51 4,34 4,31 <2 <2 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 8313
8333 2 1 3 4,88 4,54 4,6 4,66 3 3,21 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 8333
8380 3 1 2 4,8 4,35 4,54 4,57 <2 <2 - - - <1 2 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 8380
8397 3 2 1 5,1 5 4,3 4,7 <1 2,4 - - - 3 1,9 <1 - - - Pos Pos Neg - - - - - - - - - - - - 8397
8428 1 3 2 4,64 4,61 4,51 4,4 <4.18 <4.18 - - - <1 2,08 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 8428
8435 1 2 3 4,81 4,74 4,48 <2 <2 3,3 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 8435
8529 3 1 2 5,15 4,74 4,31 4,66 <2 3,16 - - - <0 2,08 <0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 8529
8568 2 3 1 5,08 4,95 4 4,51 4 3,3 - - - - - - - - - Pos Pos Neg Pos Neg Pos Pos Neg Pos - - - - - - 8568
8626 1 2 3 4,76 4,88 4,38 4,41 <1 3,2 - - - - 2,01 - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 8626
8628 3 2 1 4,6 4,8 4,38 4,37 <2 2,6 - - - 0 2,04 0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 8628
8657 2 3 1 5,32 4,61 4,5 4,69 3,14 <1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8657
8734 3 1 2 5,1 5,1 4,4 4,6 1,4 1,1 - - - 0 2,3 0 - - - Neg Pos Neg - - - - - - - - - - - - 8734
8742 1 3 2 4,7 4,34 4,18 4,44 <1 <1 - - - <1 1,93 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 8742
8756 3 1 2 6,04 6,08 5,51 5,32 2,94 1,99 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 8756
8766 1 2 3 5,1 4,9 4,6 4,6 <1.3 <1.3 - - - <1 1,7 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - Neg Neg Pos 8766
8891 2 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8891
8918 1 2 3 5,09 4,9 4,46 - - - - - - <0 1,97 <0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 8918
8955 1 3 2 4,9 4,83 4,36 4,51 2,7 2,65 - - - - - - Neg Pos Pos - - - Pos Neg Pos Neg Pos Pos Pos Pos Neg Neg Neg Pos 8955
9002 1 2 3 4,95 4,47 4,59 4,61 <2 <2 - - - 0 2 0 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9002
9034 3 1 2 4,78 4,77 4,4 4,42 2,93 <1 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - Neg Neg Pos 9034

m 4,98 4,67 4,46 4,55 0 3,26 0 1,03 0,92 0 2,00 0 neg pos pos neg pos neg pos neg pos neg neg pos pos pos neg neg neg pos m
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9217 3 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9217
9245 1 3 2 4,92 4,46 4,6 4,52 <2 <2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9245
9420 1 2 3 4,92 4,77 4,46 4,66 <2 <2 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9420
9429 1 2 3 4,92 4,63 4,54 4,61 <1 1 - - - <1 2,08 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9429
9436 1 2 3 4,62 4,34 4,48 4,28 <1 <1 - - - <1 2,61 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg Neg Pos - - - - - - 9436
9441 2 1 3 4,86 4,57 4,52 4,71 <2 <2 - - - <1 2,04 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9441
9451 2 3 1 5,15 4,93 4,52 4,69 <1 3,36 - - - <1 2,11 <1 - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9451
9453 3 2 1 4,5 4,36 4,62 4,59 3,01 3,42 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Neg - - - - - - - - - 9453
9465 3 2 1 4,76 4,36 4,36 4,48 <1 3,28 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9465
9512 1 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9512
9555 2 1 3 4,85 4,87 4,42 4,36 2,74 3,16 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9555
9569 3 1 2 5 4,7 4,63 4,7 <1 <1 - - - <1 2,01 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9569
9589 3 2 1 - - - - - - - - - <1 1,6 <1 Neg Pos Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9589
9662 2 3 1 4,8 4,73 4,41 4,69 <1 1,04 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9662
9716 1 3 2 4,82 4,56 4,57 - - - - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9716
9747 1 3 2 4,63 4,49 4,4 4,34 <1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9747
9753 2 3 1 5,2 4,93 4,6 4,83 4,28 3,21 - - - - - - - - - - - - Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9753
9783 3 1 2 4,92 4,88 4,41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9783
9890 2 3 1 5,17 4,82 4,56 4,65 0 3,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9890
9903 1 3 2 4,99 4,41 4,48 4,38 0 0 - - - - - - - - - Neg Pos Neg Pos Neg Pos - - - - - - - - - 9903
9923 2 3 1 4,65 4,52 4,2 4,13 <2 <2 - - - - - - - - - Neg Pos Neg - - - - - - - - - - - - 9923
9950 2 3 1 5,33 4,4 4,66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9950

n 150 151 151 123 121 121 19 19 19 73 76 74 39 39 39 108 109 109 141 142 141 33 33 33 18 18 18 15 15 15 n
Min 1,99 1,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0,70 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Min
Max 6,08 6,60 6,26 5,73 4,58 4,00 0,60 1,85 1,54 3,03 2,94 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Max

median 4,95 4,65 4,47 4,59 0 3,28 0 1,14 1,00 0 2,01 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - median
m 4,98 4,67 4,46 4,55 0 3,26 0 1,03 0,92 0 2,00 0 neg pos pos neg pos neg pos neg pos neg neg pos pos pos neg neg neg pos m
s 0,25 0,27 0,14 0,15 0 0,14 0 0,57 0,36 0 0,14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - s

F+ 0 0 0 0 34 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 11 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 F+
F- 0 0 1 1 0 48 0 9 1 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 7 0 0 1 2 6 0 0 0 0 F-
< 2 2 4 1 0 19 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - <
> 4 3 6 3 0 1 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - >

< OK 4,50 3,82 4,00 4,13 0 2,88 0 0,30 0,30 0 1,60 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - < OK
> OK 5,66 5,57 4,80 4,90 0 3,51 0 1,85 1,55 0 2,40 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - > OK
n = antal utförda analyser F+ = falskpositiv

Min = lägsta rapporterade resultat F-  = falsknegativ

Max = högsta rapporterade resultat < = låga extremvärden

median = medianvärde > = höga extremvärden

m = medelvärde < OK = lägsta accepterade värde

s = standardavvikelse > OK = högsta accepterade värde
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1081 1 3 2 1,236 -0,773 0,910 0,283 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1081

1254 1 2 3 -0,876 -1,082 -0,562 -1,857 0 -0,384 0 -0,007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1254

1594 1 3 2 1,321 0,350 1,425 1,543 0 0,033 0 0 0 0 0 0 1594

1970 1 3 2 0,955 0,500 0,616 1,610 0 0 1,454 0,216 0 0,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1970

2035 2 3 1 0,343 0 0 0,126 0,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2035

2050 2 3 1 0,223 0,312 0,395 0,010 0 0,590 0 0 0 2050

2058 2 1 3 -1,384 -0,046 -0,356 0 0 0 2058

2072 2 1 3 0,711 0,161 0,248 -0,057 0 -1,011 0 -1,290 -0,236 0 1,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2072

2151 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2151

2324 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2324

2386 1 3 2 1,524 -0,706 0,174 0 0 0 0 0 0 2386

2402 3 2 1 2,175 -0,103 0,542 -0,057 0 -4,000 0 0 0 2402

2458 2 1 3 1,484 -0,404 -1,297 -1,657 0 -1,498 0 -0,208 0 0,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2458

2553 3 1 2 -1,486 0,274 -0,562 -0,324 0 0,311 0 0,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2553

2637 3 2 1 0,263 -0,706 0,248 0,876 0 0 0,761 0 0 0 0 0 0 0 2637

2670 3 2 1 -0,632 -1,007 0 0 0 0 2670

2704 1 2 3 0,304 0,538 0,248 0,543 0 0 -0,007 0 0 0 0 0 0 0 2704

2720 1 3 2 -0,428 0,086 0,101 0,610 0,938 2720

2745 3 1 2 -1,242 -1,007 -0,709 -1,924 0 1,355 0 -1,195 0 0 0 0 0 0 0 2745

2764 3 1 2 -1,039 -0,216 0,910 -0,924 -4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2764

2842 1 2 3 0,263 0,463 -1,445 0 0 0,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2842

2920 3 2 1 0,263 0,387 0,248 0,343 0 0 0 0 2920

3126 2 1 3 1,606 -3,193 -4,000 0 0 0 0 0 0 0 3126

3159 3 2 1 -0,103 0,463 1,131 -0,991 0 0 0,412 0 0 0 0 3159

3305 1 3 2 -0,062 -0,555 0,616 0,743 0 -0,845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3305

3346 3 2 1 -1,120 -1,572 -1,077 0,276 0,729 0 -0,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3346

3457 3 1 2 0,182 0,086 -0,046 -0,591 0 0 -1,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3457

3511 1 3 2 0,276 -0,287 0 0 0 0 0 0 3511

3533 1 3 2 0,833 -1,007 1,057 0 0 0 0 0 3533

3588 2 3 1 0,060 0,086 -0,120 0,610 0 -4,000 0 -2,103 0 0 0 0 0 0 0 3588

3626 3 2 1 -0,306 0,500 -0,414 -0,324 0 -4,000 0 -0,051 0,216 0 -0,007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3626

3803 1 2 3 -0,510 0,614 -0,194 0 -0,067 0 0,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3803

3825 3 1 2 0,467 -0,969 -0,267 0 0 0 3825

3829 1 3 2 0 0,268 1,259 0 0 0 3829

3868 2 3 1 -1,201 0,124 -0,341 -0,924 0 -0,732 0 0,328 0 0,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3868

3923 1 3 2 -0,794 -0,969 0,174 -1,391 0 -4,000 0 0 0 0 0 0 3923

3925 3 2 1 1,199 -0,103 0,837 0 0 0 3925

4064 1 3 2 -1,039 -0,969 -0,414 0,076 0 0,590 4064

4100 3 1 2 -1,124 -0,017 -0,696 -0,891 0 0,466 0 0,401 1,750 0 -0,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100

4153 2 1 3 0,019 -0,291 0,469 1,076 0 0 0,621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4153

4171 3 1 2 -0,916 0,425 1,352 0,543 0 0 0 0 0 0 4171

4246 3 2 1 -0,835 -0,969 -1,739 -1,324 0 0 0 0 0 0 4246

4288 2 1 3 4288

4339 1 3 2 -0,876 0,237 -0,046 -1,524 0 -0,732 0 0,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4339

4352 1 2 3 4,000 2,008 4,000 4,000 -4,000 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4352
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enterocolitica

Termotoleranta 

campylobacter
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Bilaga 2   Laboratoriernas z-värden - januari 2013     
Standardvärden har beräknats enligt formeln: z = (x-m)/s. 
x = enskilt laboratoriums resultat.  m = medelvärde beräknat från deltagande laboratoriers svar. s = standardavvikelse beräknad från deltagande laboratoriers svar. 
Korrekta negativa resultat för kvantitativa analyser och korrekta resultat för kvalitativa analyser har erhållit z-värdet noll.  
Falska resultat har inte genererat något z-värde. 
     2 < |z| ≤ 3,       |z|>3 

* 



Lab 

nr.

Lab 

nr.

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

Listeria 

monocytogenes
Salmonella

Escherichia coli 

O157 (VT-neg)

Patogena  Vibrio 

spp

Yersinia 

enterocolitica

Termotoleranta 

campylobacter
Provnr.

Aeroba 

mikroorganismer         

30 °C

Enterobacteriaceae
Termotoleranta 

campylobacter

Listeria 

monocytogenes

4353 2 1 3 0,548 0,915 1,131 0 0 0 4353

4400 3 1 2 4400

4562 2 1 3 -0,632 -0,329 -0,709 0,543 0 -4,000 0 1,189 1,569 0 1,949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4562

4586 2 1 3 0 0 0 4586

4633 2 1 3 -1,079 -0,366 -0,046 -0,191 0 0,590 0 0 0 4633

4635 2 3 1 -0,103 2,460 4,000 1,210 0 0 0 0 0 0 0 4635

4664 1 2 3 0,507 0,500 -2,475 0,543 0 -4,000 0 1,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4664

4683 3 1 2 -0,713 -1,761 -1,886 -4,000 0 1,703 0 0 0 0 0 0 0 4683

4713 1 3 2 0,670 -0,668 0,542 1,610 0 0,451 0 0,552 0 0 0 0 0 0 0 4713

4817 3 2 1 -0,713 -0,253 -1,150 0 -0,007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4817

4840 1 3 2 2,094 -0,819 0,542 1,810 0 -0,732 0 -4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4840

4889 3 1 2 0,426 1,216 0,542 -0,591 0 -4,000 0 -1,055 0 0 0 0 0 0 4889

4955 1 3 2 0,833 0,576 0,910 1,610 0 0 0,691 0 0 0 0 0 0 0 4955

4980 3 2 1 0,345 0,614 -1,297 0,676 0 0 -0,007 0 0 0 0 0 0 0 4980

5018 1 2 3 -0,266 1,066 0,763 -0,524 0 0,868 0 0,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5018

5028 1 2 3 0 0 0 5028

5100 2 3 1 -4,000 -4,000 -4,000 0 0 0 5100

5188 2 1 3 -1,288 -1,756 5188

5197 3 1 2 1,728 0,124 0,322 0,343 1,007 0 0 0 5197

5200 2 3 1 1,484 -0,592 0,616 0 -2,382 0 0 0 0 0 0 0 5200

5204 2 1 3 0,101 0,877 -1,150 0,343 -0,384 0 0,216 0 -0,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5204

5220 3 1 2 0,955 -0,630 0,395 0,876 0 -0,454 0 0 0 0 0 0 5220

5304 3 1 2 0,711 2,121 -1,150 0 0 0 0 0 5304

5329 1 2 3 -0,144 0,086 0,101 -1,257 0 5329

5333 3 2 1 0 0 0 0 0 0 5333

5350 3 2 1 1,809 1,028 -1,812 1,343 0 0,552 0 0 0 0 5350

5352 1 2 3 0,426 0,124 1,057 4,000 0 0 0 5352

5447 3 2 1 0 0 5447

5533 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5533

5545 2 1 3 0 0 0 0 0 5545

5553 3 2 1 -0,754 -0,969 0,027 -0,924 0 0 -1,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5553

5615 3 1 2 1,240 1,933 -2,769 -0,057 0 -1,776 0 0 0 0 0 0 5615

5632 3 2 1 0 2,787 0 0 0 0 0 0 5632

5701 2 1 3 0 0 0 5701

5774 3 2 1 0,210 0 0 -1,290 -1,195 0 -0,007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5774

5801 1 3 2 -1,527 -0,781 -0,194 -1,991 -0,384 5801

5850 3 2 1 0 0,216 5850

5883 3 2 1 -0,388 -0,178 -0,414 0,143 0 -0,245 0 -0,356 0 0 0 0 0 0 0 5883

5893 3 2 1 2,676 -1,015 1,911 0 0 0 0 0 0 0 5893

5993 3 1 2 0 0 0 5993

6109 1 3 2 -0,103 0,802 1,572 0 0 0 0 0 0 6109

6138 3 1 2 0,182 0,350 1,057 0,876 0 -1,776 0 -2,103 0 0 0 0 0 0 0 6138

6175 2 1 3 0 0 0 6175

6224 3 2 1 1,728 0,877 1,057 2,343 6224

6232 2 1 3 -1,352 -0,054 0,358 -0,677 0 0 0 6232

6253 2 3 1 -1,039 -1,233 0,322 -0,191 0 0,172 0 0 0 0 0 0 6253

6343 2 3 1 0,345 -0,216 0,174 0 0 0 0 0 0 6343

6352 1 3 2 -0,510 -1,195 -0,046 0,010 0 0 0 6352

6368 3 2 1 0,263 0,463 -1,003 0,343 0 -0,524 0 -0,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6368

6380 2 3 1 0,223 -0,291 -0,709 0,621 0 0 0 0 0 0 6380

6443 2 3 1 -1,608 -0,291 1,057 -0,991 0 1,772 0 0 0 6443

6456 3 1 2 0,141 -0,178 0,174 -0,991 0 0 0 0 0 0 6456

6527 2 1 3 0 0 0 0 0 0 6527
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6594 3 2 1 -0,794 1,028 0,616 -0,791 -4,000 0 0 0 0 0 0 6594

6658 2 3 1 -0,876 -1,535 -0,194 -1,324 0 -1,498 6658

6707 3 2 1 0,833 0,877 2,382 0,343 0 0 -0,706 0 0 0 0 0 0 0 6707

6762 1 3 2 -0,021 -0,103 -2,033 0,810 1,355 6762

6860 2 3 1 -0,591 -0,065 -0,267 0,410 1,216 0 0,481 0,216 0 0,831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6860

6971 2 1 3 1,118 1,782 0,027 0,343 6971

7024 3 2 1 -1,079 -0,366 0,322 0,010 7024

7096 3 2 1 0,996 1,367 -0,046 0 -1,544 0 0 0 0 0 0 7096

7182 2 3 1 1,036 1,782 0,322 0,476 7182

7191 3 2 1 -4,000 -4,000 -4,000 0 0 0 0 7191

7207 2 1 3 1,687 2,498 2,529 -0,857 0 7207

7232 2 3 1 0,141 -0,103 1,131 0 0 0 7232

7242 2 1 3 -1,161 -1,648 0,461 -0,731 0 -2,646 0 0 7242

7248 2 3 1 -1,283 0,350 -1,812 -0,457 0 0 -1,759 0 0,063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7248

7253 2 1 3 0 0,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7253

7282 1 2 3 2,786 3,402 -0,046 -1,724 -0,593 0 0 0 0 0 7282

7302 2 3 1 0 0 0 0 0 0 7302

7330 3 1 2 2,623 2,385 0,101 1,210 -0,941 0 0 0 7330

7334 3 1 2 -0,184 -0,920 -0,988 0 0 0 0 0 0 7334

7449 3 1 2 -0,794 -0,743 -0,120 -1,324 0 -1,080 7449

7543 3 1 2 1,565 -2,251 -2,622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7543

7564 3 2 1 -0,591 1,933 -0,562 -0,591 0 0 -0,913 0,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7564

7596 1 2 3 0,914 -1,761 -4,000 1,676 0 -1,776 0 -0,007 0 0 0 0 0 0 0 7596

7627 3 1 2 -1,527 -0,253 3,633 0 0 0 0 0 0 7627

7631 3 2 1 -1,283 -0,291 -0,635 7631

7688 1 3 2 -0,428 -0,592 -0,194 0,810 0 -4,000 0 0,831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7688

7728 2 3 1 1,240 0,011 0,984 0 0 0 0 0 0 0 7728

7793 3 2 1 4,000 4,000 4,000 0,810 0,242 0 0 0 7793

7825 1 3 2 4,000 4,000 4,000 -0,331 1,494 0 0,391 0 0 0 0 0 0 0 7825

7876 2 1 3 -0,306 -0,630 1,057 0,343 0 1,007 0 0,691 0 0 0 0 0 0 0 7876

7882 3 2 1 -0,428 -0,479 0,248 0 0 0 0 0 0 7882

7930 1 2 3 0,548 0,124 0,763 0,410 0 -0,706 0 0 0 0 0 0 0 7930

7940 3 2 1 -0,632 1,216 -1,003 7940

7962 2 3 1 -0,144 -0,404 -0,562 1,276 0 0 -0,007 0 0 0 0 0 0 0 7962

8066 2 3 1 -1,324 0 -0,985 0 0 0 0 0 0 8066

8068 2 1 3 0,101 0,199 1,425 1,076 0 0 0,691 0 0 0 0 0 0 0 8068

8165 2 3 1 0 -0,631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8165

8247 2 3 1 -0,144 -0,781 0,174 0,676 0 1,355 0 -0,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8247

8255 2 1 3 -0,347 0,387 0,248 1,076 0 -0,384 0 0,552 0 0 0 0 0 0 0 8255

8260 3 1 2 -1,201 -0,668 -0,414 -0,591 0 0,590 0 -4,000 0 0 0 0 0 0 0 8260

8313 2 3 1 -1,283 -0,592 -0,856 -1,591 0 0 0 0 0 0 0 8313

8333 2 1 3 -0,388 -0,479 1,057 0,743 -0,315 0 0 0 0 0 0 8333

8380 3 1 2 -0,713 -1,195 0,616 0,143 0 0 -0,007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8380

8397 3 2 1 0,507 1,254 -1,150 1,010 0 -4,000 -0,706 0 0 0 8397

8428 1 3 2 -1,364 -0,216 0,395 -0,991 0 0 0,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8428

8435 1 2 3 -0,660 0,274 0,152 0 0,318 0 0 0 0 0 0 8435

8529 3 1 2 0,711 0,274 -1,077 0,743 0 -0,663 0 0,552 0 0 0 0 0 0 0 8529

8568 2 3 1 0,426 1,066 -3,358 -0,257 0,311 0 0 0 0 0 0 0 8568

8626 1 2 3 -0,876 0,802 -0,562 -0,924 0 -0,384 0,063 0 0 0 0 0 0 8626

8628 3 2 1 -1,527 0,500 -0,562 -1,191 0 -4,000 0 0,272 0 0 0 0 0 0 0 8628

8657 2 3 1 1,402 -0,216 0,322 0,943 8657

8734 3 1 2 0,507 1,631 -0,414 0,343 -4,000 0 2,088 0 0 0 0 8734

8742 1 3 2 -1,120 -1,233 -2,033 -0,724 0 0 -0,496 0 0 0 0 0 0 0 8742
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8756 3 1 2 4,000 4,000 4,000 4,000 -4,000 0 0 0 8756

8766 1 2 3 0,507 0,877 1,057 0,343 0 0 -2,103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8766

8891 2 3 1 8891

8918 1 2 3 0,467 0,877 0,027 0 -0,217 0 0 0 0 0 0 0 8918

8955 1 3 2 -0,306 0,614 -0,709 -0,257 -4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8955

9002 1 2 3 -0,103 -0,743 0,984 0,410 0 0 -0,007 0 0 0 0 0 0 0 9002

9034 3 1 2 -0,794 0,387 -0,414 -0,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9034

9217 3 1 2 9217

9245 1 3 2 -0,225 -0,781 1,057 -0,191 0 9245

9420 1 2 3 -0,225 0,387 0,027 0,743 0 0 0 0 9420

9429 1 2 3 -0,225 -0,140 0,616 0,410 0 -4,000 0 0,552 0 0 0 0 0 0 0 9429

9436 1 2 3 -1,445 -1,233 0,174 -1,791 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9436

9441 2 1 3 -0,469 -0,366 0,469 1,076 0 0 0,272 0 0 0 0 0 0 0 9441

9451 2 3 1 0,711 0,990 0,469 0,943 0 0,729 0 0,761 0 0 0 0 0 0 0 9451

9453 3 2 1 -1,933 -1,158 1,205 0,276 1,146 0 0 0 0 0 9453

9465 3 2 1 -0,876 -1,158 -0,709 -0,457 0 0,172 0 0 0 9465

9512 1 3 2 9512

9555 2 1 3 -0,510 0,764 -0,267 -1,257 -0,663 0 0 0 9555

9569 3 1 2 0,101 0,124 1,278 1,010 0 0 0,063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9569

9589 3 2 1 0 -2,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9589

9662 2 3 1 -0,713 0,237 -0,341 0,943 0 -4,000 0 0 0 0 0 0 9662

9716 1 3 2 -0,632 -0,404 0,837 0 0 0 9716

9747 1 3 2 -1,405 -0,668 -0,414 -1,391 0 -4,000 9747

9753 2 3 1 0,914 0,990 1,057 1,876 -0,315 0 0 0 9753

9783 3 1 2 -0,217 0,813 -0,319 9783

9890 2 3 1 0,792 0,576 0,763 0,676 0 0,381 9890

9903 1 3 2 0,060 -0,969 0,174 -1,124 0 0 0 0 0 0 0 9903

9923 2 3 1 -1,323 -0,555 -1,886 -2,791 0 0 0 0 9923

9950 2 3 1 1,443 -1,007 1,499 9950
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